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Ramo inspiratório do 

circuito de VM 

Ramo EXPIRATÓRIO  do 

circuito de VM 

Conector em “T” 

Frasco de plástico ou vidro 

tampado e bem vedado para 

evitar despressurização do 

sistema 

Régua para demarcação 

de 5cm em 5cm  

Agua até o nível (em cm) 

desejado de PEEP 

No exemplo =  10cmH2O 

Traqueia para conexão 

com frasco de agua 

Filtro HME 

Filtro Hepa na saída 

exalatória do VM  

ESQUEMA ILUSTRATIVO PARA MONTAGEM DE PEEP EXTERNA COM SELO D’AGUA 


